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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.1 Настоящий документ распространяется на расходомеры массового расхода 
Promass (далее расходомеры) фирмы Endress+Hauser Flowtec AG (Швейцария), при ис-
пользовании их в сферах распространения государственного метрологического контроля и 
надзора, и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок при 
выпуске из производства и после ремонта.  
 

1.2 Операции первичной поверки выполняют на фирме изготовителе: 
Endress+Hauser Flowtec AG (Швейцария). 
 

1.3 Межповерочный интервал – не более 4 лет.  
 

2. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ 
 

2.1 При проведении поверки выполняют следующие операции: 
2.1.1 Внешний осмотр , п.7.1.  
2.1.2 Проверка герметичности, п.7.2.  
2.1.3 Опробование, п.7.3. 
2.1.4 Определение метрологических характеристик расходомера, п.7.4: 

 
3. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 

 
3.1 При проведении поверки применяют следующие эталоны и испытательное 

оборудование: 
3.1.1 При операциях п.2.1.2 гидравлический пресс с контрольным манометром клас-

сом точности не более 0,4. 
  

3.2 При определении метрологических характеристик, соотношение основных по-
грешностей поверочной установки, эталонов по проверяемому  параметру  поверяемого 
расходомера не должно превышать 1:3 и применяют следующие эталоны и испытательное 
оборудование: 

- поверочная установка для жидкостей с диапазоном расхода соответствующим 
поверяемому  расходомеру;  

- источник постоянного тока напряжением 24 В, переменного тока 220 В частотой 
50Гц; 

- электронный счетчик импульсов амплитудой до 50 В и частотой 0...10 кГц;  
- миллиамперметр  постоянного тока для измерений в диапазонах 0/4...20 мА с по-

грешностью 0,05 %; 
- термометр  лабораторный с ценой деления 0,1 С по ГОСТ 2405, и диапазоном 

измерений температуры соответствующим контрольным точкам при выполнении операции 
п.7.4.5; 

- ареометр  с диапазоном измерений плотности 500…2000 кг/м3 по  
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ГОСТ 18481-81 и погрешностями измерений 0,1; 0,5; 1 кг/м3;  
- cтандартные образцы вязкости жидкостей с диапазоном измерений вязкости 

0,4…1100 мПа·с по ГОСТ 8.025 и относительной погрешностью ±1,5 %; 
- психрометр  аспирационный для измерения влажности в диапазоне 30...90 %. 
 
3.3  Используемые эталоны должны быть поверены и иметь действующие свиде-

тельства о поверке. 
 
3.4 Допускается использовать другие эталоны с характеристиками не хуже указан-

ных в п.3.2. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

4.1.   При проведении поверки соблюдают требования безопасности определяемые: 
- правилами безопасности труда и пожарной безопасности действующими на пове-

рочной установке; 
- правилами безопасности при эксплуатации используемых эталонов, испытатель-

ного оборудования и поверяемого расходомера приведенными в эксплуатационной доку-
ментации. 

 
4.2.  Монтаж электрических соединений должен производиться в соответствии с 

ГОСТ 12.3.032 и "Правилами устройства электроустановок" (раздел VII). 
 
4.3.  К поверке допускают лиц, имеющих квалификационную группу  по технике 

безопасности не ниже II в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуата-
ции электроустановок потребителей", изучивших руководство по эксплуатации на расхо-
домер  и настоящий документ. 

 
5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ 

 
5.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия: 
- поверочные среды - вода водопроводная, керосин, нефть, бензин, дизтопливо, 

минеральное масло и т.п.;  
- температура окружающего воздуха 20  5 С; 
- температура измеряемой среды 15...25 С, при этом изменение температуры во 

время измерения не должно превышать 0,5 С; 
- относительная влажность воздуха 30...80 %; 
- атмосферное давление 86...107 кПа. 

 
6. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ 

 
6.1 Поверяемый расходомер  монтируют на поверочной установке и подготавли-

вают к работе согласно руководству  по эксплуатации поверяемого расходомера или 
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поверяют на месте эксплуатации без демонтажа с помощью эталонного поверочного 
оборудования, отвечающего по точности требованиям п. 3.2.  

 
6.2 Проводят проверку  токового выхода. Для этого задают в ячейке "проверка 

токового выхода" ("simulation current") не менее трёх из имеющихся токовых значений 
в произвольном порядке. 
Абсолютную погрешность i по токовому  сигналу  рассчитывают по формуле 

 
IрIsi 

 , 
где  
Iр - значение тока на выходе расходомера в мА;  
Is – проверочное значение тока в мА, 
Расходомер  считают выдержавшим проверку  по токовому  выходу , если значение 

погрешности не превышает значения допустимой абсолютной погрешности токового сигна-
ла 

 
ii '  

где значение допустимой абсолютной погрешности токового сигнала 'i расходомера 
указанно в руководстве по эксплуатации соответственно его исполнению. 

 
6.3. Проводят проверку  частотного выхода. Для этого задают в ячейке "проверка 

частотного сигнала" ("simulation frequency") не менее трёх из имеющихся значений частоты в 
произвольном порядке.  

Расходомер  считают выдержавшим проверку  по частотному  выходу , если значение 
частоты на выходе расходомера совпадает с заданным. 
 
Примечание. При выполнении операций поверки, единицы измерений физических величин 
у  поверочной установки, эталонов и у  поверяемого расходомера должны быть одинаковы. 
 

7. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ 
 

7.1. Внешний осмотр . 
7.1.1 При внешнем осмотре устанавливают: 
- на расходомере отсутствуют механические повреждения, препятствующие его 

применению; 
- надписи и обозначения на расходомере четкие и соответствуют требованиям экс-
плуатационной документации. 
- комплектность расходомера, соответствует указанной в документации; 
- соответствие исполнения расходомера его маркировке. 
7.1.2 Расходомер  не прошедший внешний осмотр , к поверке не допускают. 
 
7.2. Проверка герметичности. 
7.2.1 Проверку  герметичности проводят путем создания в полости первичного пре-
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образователя расхода расходомера давления 1,51 МПа. Время выдержки под давлением 
не менее 15 мин. 

7.2.2 Расходомер  считают выдержавшим проверку , если в течение 15 минут не на-
блюдалось просачивания жидкости/ воздуха, запотевания сварных швов и снижения давле-
ния. 

 
7.3.   Опробование. 
7.3.1 Опробуют расходомер  на поверочной установке путем увеличе-

ния/уменьшения расхода жидкости в пределах рабочего диапазона измерений.  
7.3.2 Результаты опробования считают удовлетворительными, если при увеличе-

нии/уменьшении расхода жидкости соответствующим образом изменялись показания на 
дисплее расходомера, на мониторе компьютера, контроллера, выходной измерительный 
сигнал/сигналы. 

 
 
7.4. Определение метрологических характеристик 
 
7.4.1 Погрешность расходомера при измерении массы определяют сравнением зна-

чений массы, измеренной расходомером с показаниями поверочной проливной установки в 
двух точках, соответствующих 0,05Qmax, и 0,2…0,9 Qmax, где Qmax – максимальный предел 
измерений расходомера (для Ду>80 мм допускается 0,05Qmax, 0,1…0,3Qmax). Число изме-
рений в каждой точке не менее двух, при допустимом отклонении установленного массово-
го расхода Qm от контрольных точек 3 %. На заданном массовом расходе Qm проводят из-
мерение массы жидкости M у .  

Относительную погрешность расходомера в процентах для каждого поверочного 
расхода определяют по формуле 

 

%,100



у

ур

m M

MM
     

 
где 
M у  - масса жидкости, измеренная установкой при установленном массовом расходе 

Qm ;  
M р - масса жидкости, измеренная расходомером, т.е. показания расходомера на дис-

плее, мониторе компьютера/контроллера в единицах измерений массы, 
Расходомер  считают выдержавшим поверку , если значение его погрешности при из-

мерении массы в каждой точке при каждом измерении не превышает значения допускаемой 
погрешности '

m: 
 

 %5,0...05,0' m    

где 
(0,05...0,5) % - значение погрешности при измерении массы, указанное в руково-

дстве по эксплуатации и соответствующее расходомеру  Promass E/I/F/A/H/S/P. 
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Расходомер  Promass M считают выдержавшим поверку , если значение его погреш-
ности при измерении массы в каждой точке при каждом измерении не превышает значения 
допускаемой погрешности '

m , рассчитанного по формуле 
 

  







 %100%15,0;1,0'

m
m Q

Zs    

где 
(0,1;0,15) % - значение погрешности при измерении массы, указанное в руково-

дстве по эксплуатации и соответствующее исполнению расходомера. 
Zs – значение стабильности нуля расходомера (Zero stability), указанное в руково-

дстве по эксплуатации и соответствующее его исполнению; 
Qm –значение массового расхода. 
Т.е. выполняется условие - m'

m. 
 
Примечание:  
 при положительном результате поверки по измерению массы, расходомер  при-

знают годным для измерений массового расхода и массового дозирования;  
 при использовании импульсного выхода пересчитывают измеренную расходоме-

ром массу  по формуле 
qNM iр 

, 
где  
Ni -  количество импульсов наработанных расходомером за время измерений массы; 
q – цена импульса расходомера при измерении массы. 
 

7.4.2 Погрешность расходомера при измерении объемного расхода определяют сравнением 
измеренного объема жидкости, прошедшей через расходомер  с показаниями повероч-
ной проливной установки в двух точках, соответствующих 0,05Qmax, и 0,2…0,9 Qmax, 
где Qmax – максимальный предел измерений расходомера (для Ду>80 мм допускается 
0,05Qmax, 0,1…0,3Qmax). Число измерений в каждой точке не менее двух, при допус-
тимом отклонении установленного объёмного расхода Qv от контрольных точек 3 %.  
Относительную погрешность расходомера в процентах для каждого поверочного 

расхода определяют по формуле 
 

%,100



у

ур

V Q

QQ
  

где 
Qу  – объёмный расход жидкости, измеренный поверочной установкой, 
Qр – объёмный расход жидкости, измеренный расходомером, т.е. показания расходо-

мера на дисплее, мониторе компьютера/контроллера. 
Расходомер  считают выдержавшим поверку , если значение его погрешности при из-

мерении объемного расхода в каждой точке при каждом измерении не превышает значения 
допускаемой погрешности '

m: 
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 %5,0...1,0' v    

где 
(0,1...0,5) % - значение погрешности при измерении объемного расхода, указанное в 

руководстве по эксплуатации и соответствующее расходомеру  Promass E/I/F/A/H/S/P. 
Расходомер  Promass M считают выдержавшим поверку , если значение его погреш-

ности при измерении объемного расхода в каждой точке при каждом измерении не превы-
шает значения допускаемой погрешности '

m , рассчитанного по формуле 
 









 %100%25,0'

V
v Q

Zs   , 

где 
Zs – значение стабильности нуля расходомера (Zero stability), указанное в руково-

дстве по эксплуатации и соответствующее его исполнению; 
Qv - значение объёмного расхода. 
Т.е. выполняется условие - v'

v. 
Примечание:  
 при положительном результате поверки по измерению объемного расхода, расхо-

домер  признают годным для измерений объема и объемного дозирования. 
7.4.3 Абсолютную погрешность расходомера при измерении плотности определяют 

сравнением по показаниям дисплея, монитора компьютера, контроллера с показаниями 
ареометра в рабочем диапазоне измерений плотности. Для этого берут пробу  поверочной 
среды на выходном участке трубопровода в сосуд ареометром определяют её плотность. 
Число измерений не менее двух.  

Абсолютную погрешность измерений плотности п в каждой точке при каждом из-
мерении рассчитывают по формуле 
 

дрп    , 

где  
р – значение плотности измеренное расходомером;  

)(1 0

0

ttд 





    – значение плотности, измеренное ареометром при температуре 

процесса t,  о – плотность жидкости при  to = 20 oС,  - коэффициент объемного 
расширения жидкости, 1/оС. 
 
Расходомер  считают выдержавшим поверку , если значение абсолютной погрешности 

измерений плотности п в каждой точке при каждом измерении не превышает значения до-
пустимой абсолютной погрешности измерений плотности, указанного в руководстве по 
эксплуатации и соответствующее его исполнению (±0,5...20) кг/м3. 

Примечание. Операция поверки расходомера по плотности может быть проведена 
как на поверочной установке, так и без демонтажа на месте эксплуатации. 

 
7.4.4 Абсолютную погрешность расходомера при измерении вязкости определяют 

сравнением по показаниям дисплея, монитора компьютера, контроллера со значениями вяз-
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кости стандартных образцов вязкости жидкостей в рабочем диапазоне измерений вязкости. 
Для этого берут стандартный образец вязкости жидкости и заполняют данной средой по-
лость расходомера, после чего проводят измерения вязкости стандартного образца при по-
мощи расходомера. Число измерений не менее двух.  

Относительную погрешность измерений плотности   в каждой точке при каждом 

измерении рассчитывают по формуле 
 

др    , 

где  
р – значение вязкости, измеренное расходомером;  

д – значение вязкости стандартного образца вязкости жидкости при температуре 

процесса to = 20 oС. 
Расходомер  считают выдержавшим поверку , если значение относительной погреш-

ности измерений вязкости   в каждой точке при каждом измерении не превышает значе-

ния допускаемой относительной погрешности расходомера при измерении вязкости  нью-
тоновской жидкости, рассчитанной по формуле: 

 
±(5+0,5/), 

где  
 - значение вязкости, измеренное расходомером. 
 
Примечание. Операция поверки расходомера по вязкости может быть проведена 

как на поверочной установке, так и без демонтажа на месте эксплуатации. 
 

7.4.5 Абсолютную погрешность измерений температуры определяют сравнением 
показаний дисплея, монитора компьютера/контроллера с показаниями эталонного термо-
метра в рабочем диапазоне измерений температуры. Для этого рядом с местом установки 
расходомера в поверочную среду  погружают термометр  и проводят не менее двух измере-
ний температуры.  

Абсолютную погрешность измерений температуры t в каждой точке при каждом 
измерении рассчитывают по формуле 

 
Tрt tt  , 

 
где  
tр – значение температуры измеренное расходомером, 
tт – значение температуры измеренное термометром. 
Расходомер  считают выдержавшим поверку , если значение абсолютной погрешности 

измерений температуры t в каждой точке при каждом измерении не превышает значения 
допустимой абсолютной погрешности расходомера при измерении температуры, рассчи-
танной по формуле 
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'
t 0,5 0,005tт , 

где  
tт – значение температуры измеренное термометром, в С. 
Т.е. выполняется условие - t '

t. 
Примечание. Операция поверки расходомера по температуре может быть прове-

дена как на поверочной установке, так и без демонтажа на месте эксплуатации. 
 
7.5. При положительных результатах поверки на жидкой среде расходомер  призна-

ют годным к измерениям на газовых рабочих средах с метрологическими характеристиками, 
указанными в руководстве по эксплуатации соответственно исполнению расходомера. По 
окончании поверки проводят перенастройку  прибора, в соответствии с параметрами на-
стройки, указанными в руководстве по эксплуатации.   

 
 

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 
 
8.1 Результаты поверки оформляют протоколом по формам, указанным в при-

ложении А. 
 

8.2 Положительные результаты поверки оформляют свидетельством и выпол-
няют процедуры предусмотренные по ПР 50.2.007. 
 

8.3 При отрицательных результатах поверки выполняют процедуры предусмот-
ренные ПР50.2.006. 
 
 



Приложение А 
ПРОТОКОЛ  поверки расходомера массового Promass ______ . 

 
Серийный номер  __________________________ 
Ду , мм __________________________ 
Применяемый диапазон измерений по расходу , т/ч __________________________ 

 
Результаты поверки  
 
6.1 Заключение по подготовке к поверке __________________________ 
7.1 Заключение по внешнему  осмотру  __________________________ 
7.2 Заключение по проверке герметичности __________________________ 
7.3 
 

Заключение по опробованию __________________________ 

7.4.1 Определение погрешности измерений массового расхода   m. 

 
Массо-
вый рас-

ход  
т/ч 

 
Измерение 

 
 

 
Показания расходомера по 
измеренной массе, Мр т 

 
Показания поверочной  

установки Му т 

 
Значение относитель-

ной  
погрешности m % 

 
Значение допускаемой погрешности  
рассчитанной по формуле 'm % 

 1     

 2     

 1     

 2     

 1     

 2     

 1     

 2     

 1     

 2     

 1     

 2     



 
 
Заключение о пригодности расходомера: ________________________ 
 
Поверитель:  _____________________ (                                       )         " ____ " ___________ 



ПРОТОКОЛ  поверки расходомера массового Promass ______ . 
 
Серийный номер  __________________________ 
Ду , мм __________________________ 
Применяемый диапазон измерений по расходу , т/ч   __________________________ 
 
Результаты поверки  
 
6.1 Заключение по подготовке к поверке __________________________ 
7.1 Заключение по внешнему  осмотру  __________________________ 
7.2 Заключение по проверке герметичности __________________________ 
7.3 
 

Заключение по опробованию __________________________ 

 
7.4.3 
 

 
Определение погрешности измерений объемного расхода v % 

 
Объем-
ный рас-

ход  
м3/ч 

 
Измерение 

 
 

 
Показания расходомера по 
измеренному  объему , м3 

Qv 

 
Показания поверочной уста-
новки по измеренному  объе-

му , м3 
Qy 

 
Значение относитель-
ной погрешности v 

% 

 
Значение допускаемой погрешности  
рассчитанной по формуле 'v % 

 1     

 2     

 1     

 2     

 1     

 2     

 1     

 2     

 1     

 2     

 



 
Заключение о пригодности расходомера: ________________________ 
 
Поверитель:  _____________________ (                                       )         " ____ " ___________ 



 
 
 

ПРОТОКОЛ  поверки расходомера массового Promass ______ . 
 
 
Серийный номер  __________________________ 
Ду , мм __________________________ 
Поверяемый параметр  __________________________ 

 
 
Результаты поверки  
 
6.1 Заключение по подготовке к поверке __________________________ 
7.1 Заключение по внешнему  осмотру  __________________________ 
7.2 Заключение по проверке герметичности __________________________ 
7.3 
 

Заключение по опробованию __________________________ 

 
7.4.4 Определение абсолютной погрешности измерений плотности п ,  (кг/дм3)  

      

 
Измере-
ние 

 
Значение плотности измеренное  

расходомером р, (кг/дм
3) 

 
Значение плотности измеренное 

ареометром д, (кг/дм
3) 

 
Абсолютная  

погрешность п , 
(кг/дм3) 

1    

2    

 
Заключение о пригодности расходомера: ________________________ 
 
Поверитель:  _____________________ (                                       )         " ____ " ___________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  поверки расходомера массового Promass ______  
 
 
Серийный номер  __________________________ 
Ду , мм __________________________ 
Серийный номер  __________________________ 

 
 
Результаты поверки  
 
6.1 Заключение по подготовке к поверке __________________________ 
7.1 Заключение по внешнему  осмотру  __________________________ 
7.2 Заключение по проверке герметичности __________________________ 
7.3 
 

Заключение по опробованию __________________________ 

 
7.4.5 Определение абсолютной погрешности измерений температуры t С  

      

 
Измере-
ние 

 
Значение температуры, изме-
ренное расходомером, tр  С 

 

 
Значение температуры, из-
меренное термометром, tт  

С 
 

 
Абсолютная 

погрешность t С 

 
Значение допускаемой абсолютной 
погрешности, рассчитанной по фор-

муле  't С 

1     

2     

 



 
 
Заключение о пригодности расходомера: ________________________ 
 
Поверитель:  _____________________ (                                       )         " ____ " ___________ 

 


